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内皮素 1(EDN1)检测试剂盒

(酶联免疫吸附试验法)

适用生物：人

使用说明书

仅供研究使用，不用于临床诊断!
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[预期应用]

本试剂盒运用竞争抑制 ELISA 法定量测定人血清、血浆、组织匀浆、细胞裂解液、细胞培养上清 或其它相关生物

液体中 EDN1 含量。

[试剂盒内容]

试剂名称 数量 试剂名称 数量

96孔板(预包被) 1 96孔板覆膜 4

标准品 2 标准品稀释液 1×20mL

检测溶液A 1 检测稀释液A 1×12mL

检测溶液B 1×120μL 检测稀释液B 1×12mL

试剂稀释液 1×300μL 终止液 1×6mL

TMB底物 1×9mL 使用说明书 1

浓洗涤液(30×) 1×20mL

[需自备的设备及试剂]

1、450±10nm 滤光片的酶标仪（建议仪器使用前提前预热）

2、单道或多道微量移液器及吸头

3、稀释样品的 EP 管

4、蒸馏水或去离子水

5、吸水纸

6、盛放洗液的容器

7、0.01mol/L（或 1×）磷酸缓冲盐 (PBS)，pH=7.0-7.2

[试剂盒的储存及有效期]

1、 未开封的试剂盒：所有试剂均按试剂瓶标签上所示保存。请注意，收到试剂盒后请尽快将标准品、检测溶

液 A、检测溶液 B以及 96 孔板保存于-20oC，其余试剂请置于 4oC 保存备用。

2、 使用后的试剂盒：剩余试剂仍需按照试剂瓶标签所示的温度保存，此外，请将未使用酶标条用包含干燥剂的铝

箔袋装好，并拉紧密封铝箔袋，置于-20
o
C 保存。

注意：

试剂盒内酶标条可拆卸，按实验需求可分多次使用；使用后的剩余试剂盒建议在首次实验后 1个月内使用完毕。产

品过期时间以盒子上的标签为准，保质期内所有组分都确保是稳定的。



[标本的采集与保存]

1、 血清：将收集于血清分离管中的全血标本在室温放置 2小时或 4
o
C 过夜，然后 1,000×g 离心 20 分钟，取上

清即可，将上清置于-20
o
C 或-80

o
C 保存，避免反复冻融。

2、 血浆：用 EDTA 或肝素作为抗凝剂采集标本，并将标本在采集后的 30 分钟内于 2-8oC 1,000×g 离心 15 分钟，

取上清即可检测，或将上清置于-20
o
C 或-80

o
C 保存，避免反复冻融。

3、 组织匀浆：不同类型的组织制备匀浆的方法会有所不同

1） 取适量组织块，在预冷 PBS（0.01mol/L， pH=7.0-7.2）中清洗去除血液，匀浆前先称重。

2） 将组织切成小块，均匀的放入放置在冰上的装有新鲜裂解缓冲液(货号 IS007，应依据目标蛋白的亚细胞定

位选择不同类型的缓冲液)的玻璃均质器中（微小的组织也要如此）。（质量体积比=1:20-1:50，例如：

1mL 裂解缓冲液中加入 20-50mg 组织样本。）

3） 将得到的悬浊液经过超声处理至澄清。

4） 将制备好的匀浆液 10,000×g 离心 5 分钟，弃沉淀，上清即可用于检测或置于-20
o
C 下保存。

4、细胞裂解液：在分析试验之前，细胞需利用以下方法处理：

1）贴壁细胞应该用冷 PBS 轻轻清洗，然后用胰蛋白酶消化，于 1,000×g 离心 5分钟后收集。（悬浮细胞可通

过离心直接收集）。

2）将收集到的细胞用冷 PBS 洗 3 次；

3）将细胞用新鲜裂解缓冲液重悬至密度为 10
7
个细胞/毫升，如果需要，细胞可以进行超声波处理至溶液澄清。

4）将标本于 2-8
o
C 1,500×g 离心 10 分钟，弃沉淀，上清即可用于检测或置于-20

o
C 下保存。

5、 细胞培养上清或其它生物标本：请 1,000×g 离心 20 分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20oC 或-80oC 保

存，避免反复冻融。

注意：

1、 以上标本均需密封保存，4
o
C 保存小于 1周，-20

o
C 不超过 1 个月，-80

o
C 不超过 2 个月。

2、 标本出现溶血会影响最后检测结果，因此溶血标本不宜进行此项检测。

3、 标本使用前应缓慢均衡至室温，不应加热使之融解。

4、 基于大量检测数据，我们推荐使用血清而不是血浆作为样本进行检测。

[试剂准备]

1、 使用前将所有的试剂和标本缓慢均衡至室温（18-25
o
C），如果该试剂盒在一段时间内不能使用，请仅取出本

次试验所需的酶标条和试剂，并将剩余的酶标条及试剂按指定的条件保存。

2、 标准品（冻干品）：每瓶标准品加入标准品稀释液 0.5mL，盖好后室温静置大约 10 分钟，同时轻轻摇动（避

免起泡），其浓度为 500pg/mL。准备 5 个稀释标准品的 EP 管，每个 EP 管中加入 600μL 的标准品稀释液，

如图所示依次三倍稀释成 500pg/mL, 166.67pg/mL, 55.56pg/mL, 18.52pg/mL, 6.17pg/mL，标准品稀释液

（0pg/mL）直接作为空白孔。为保证实验结果有效性，每次实验请使用新的标准品溶液。



Tube 1 2 3 4 5 6

pg/mL 500 166.67 55.56 18.52 6.17 0

3、 检测溶液 A：Detection A 加入 150μL 试剂稀释液，盖好后室温静置大约 10 分钟，同时反复颠倒/搓动以助

溶解。临用前用检测稀释液 A 以 1:100 稀释(如：10μL 检测溶液 A/990μL 检测稀释液 A)，充分混匀，稀释

前根据预先计算好的每次实验所需的总量配制(50μL/孔)，实际配制时应多配制 0.1-0.2mL。

4、 检测溶液 B：Detection B 在使用前请手甩几下或少时离心处理，以使管壁或瓶盖的液体沉积到管底。临用

前用检测稀释液 B以 1:100 稀释(如：10μL 检测溶液 B/990μL 检测稀释液 B)，充分混匀，稀释前根据预先

计算好的每次实验所需的总量配制(100μL/孔)，实际配制时应多配制 0.1-0.2mL。

5、 浓洗涤液：用 580mL 蒸馏水或去离子水将 20mL 浓洗涤液稀释至 600mL，进行 30 倍稀释。

6、 底物溶液：请用灭菌的移液器吸头吸取所需体积的 TMB 至另一干净容器中使用，容器中剩余的底物应予丢弃，

不要倒回 TMB 瓶中。

注意：

1、 标准品的稀释不能直接在板中进行。

2、 标准品请于临用前 15 分钟内配制。该标准品只能使用一次。

3、 标准品、检测溶液 A 工作液、检测溶液 B工作液请使用相应的稀释液配制，不能混淆。混匀时要轻轻充分混

匀，避免起泡。为保证实验结果的准确请使用微量吸管，并校准微量加液器。请依据所需的量精确配制，尽

量不要微量配制（如吸取检测溶液 A 时，一次不要小于 10μL），以避免造成浓度误差。

4、 请勿重复使用已经稀释过的标准品、检测溶液 A工作液和检测溶液 B工作液。

5、 浓洗涤液中如有结晶析出，请先温育至室温，轻轻混匀，至到结晶完全溶解再进行配制。

6、 试剂盒中部分试剂为储存液，客户需配置成工作液后使用，在配置过程中如因纯净水质量差或水质污染，以

及实验中所用耗材洁净度差，可能造成实验结果不准确，甚至完全错误，请使用双蒸水。

[标本处理]

1、 本公司只对试剂盒本身负责，不对因使用该试剂盒所造成的样本消耗负责，请使用者使用前充分考虑到样本

的可能使用量，预留充足的样本。

2、 实验前应先预测样本中待测物浓度。当浓度不在标准曲线的范围内时，用户必须确定其特定实验的最佳样品

稀释倍数。如果样品中待测物浓度过高或过低，请对样本做适当的稀释或浓缩。样本稀释需用 PBS。

3、 若所检样本不包含在说明书所列样本之中，建议进行预实验验证其有效性，并注意留存样本。

4、 使用化学裂解液制备的组织匀浆或细胞提取液可能会由于某些化学物质的引入导致 ELISA 实验结果偏差。

5、 若样本为细胞培养上清，因该类样本干扰因素 较多，如：细胞状态、细胞数量、采样时间等，所以可能存

在检测不出的情况。

6、 某些天然蛋白或重组蛋白，包括原核及真核重组蛋白，可能因为与本产品所使用的检测抗体及捕获抗体不匹

配，而不被检测出。

7、 建议使用新鲜样本，保存时间过长可能会存在蛋白降解或变性导致实验结果偏差。



[操作步骤]

1、 加样：分别设标准孔、待测样品孔、空白孔。设标准孔 5孔，依次加入 50μL不同浓度的标准品（见试剂准

备 2）。空白孔加 50μL 标准品稀释液（见试剂准备第二步最后一管），余孔加待测样品 50μL，然后立即

每孔加检测溶液 A工作液 50μL，轻轻振动，混匀，注意不要有气泡，酶标板加上覆膜，37oC 温育 1 小时。

2、 弃去孔内液体，每孔用 350μL 的洗涤液洗涤，浸泡 1-2 分钟，在吸水纸上轻拍酶标板来移除孔内所有液体。

重复洗板 3次。最后一次洗涤后，吸取或倒出剩余的洗涤缓冲液，将酶标板倒扣在吸水纸上，将残留在孔内

的液体全部吸干。此过程也可采用喷射瓶，多道移液器 或自动洗板机来完成。

3、 每孔加检测溶液 B 工作液（临用前配制）100μL，加上覆膜，37
o
C 温育 30 分钟。

4、 弃去孔内液体，甩干，洗板 5次，方法同步骤 2。

5、 每孔加底物溶液 90μL，酶标板加上覆膜，37oC 避光显色（反应时间控制在 10-20 分钟，不要超过 30 分钟。

当标准孔的后面 3孔有明显的梯度蓝色，前 3孔梯度不明显时，即可终止）。

6、 每孔加终止溶液 50μL，终止反应，此时蓝色立转黄色。终止液的加入顺序应尽量与底物溶液的加入顺序相

同。如出现颜色不匀一，请轻轻晃动酶标板以使溶液混合均匀。

7、 在确保酶标板底无水滴及孔内无气泡后，立即用酶标仪在 450nm 波长测量各孔的光密度（O.D.值）。

注意：

1、 试剂准备：准备一次实验所需要的酶标条，其它的可从微孔板上拆下，密封，按照说明书要求保存，以备下

次使用。

2、 加样：实验操作中请使用一次性的吸头，避免交叉污染。加样时注意不要有气泡，将样品加于酶标板底部，

尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀。加样或加试剂时，第一个孔与最后一个孔加样之间的时间间隔如果太大，

将会导致不同的“预温育”时间，从而明显地影响到测量值的准确性及重复性。因此，一次加样时间（包括

标准品及所有样品）最好控制在 10 分钟内。推荐设置复孔进行实验。

3、 温育：为防止样品蒸发，实验时请将加上盖或覆膜的酶标板置于湿盒内，以避免液体蒸发，洗板后应尽快进

行下步操作，任何时侯都应避免酶标板处于干燥状态，同时应严格遵守给定的温育时间和温度。

4、 洗涤：充分的洗涤非常重要，在每次洗涤过程中，都要将洗涤液完全甩干。洗涤过程中反应孔中残留的洗涤

液应在滤纸上拍干，勿将滤纸直接放入反应孔中吸水，同时要消除板底残留的液体和手指印，避免影响最后

的酶标仪读数。如果有自动洗板机，应在熟练使用后再用到正式实 验过程中。

5、 反应时间的控制：加入底物后请定时观察反应孔的颜色变化（比如，每隔 10 分钟观察一次），如颜色较深，

请提前加入终止液终止反应，避免反应过强从而影响酶标仪光密度读数。

6、 底物：底物请避光保存，在储存和温育时避免强光直接照射。

7、 如果实验室内湿度低于 60%，推荐使用加湿器提高湿度水平。

[实验原理]

本试剂盒应用竞争抑制酶联免疫分析法测定标本中待测物质水平。将 EDN1 单克隆抗体包被微孔板，制成固相载

体，往包被抗体的微孔中同时加入生物素标记的抗原和待测抗原（标准品或样本），待测抗原与生物素标记抗原

对特异性抗体进行竞争结合。温育后经洗涤去掉未结合物，然后加入 HRP 标记的亲和素，经过温育和彻底洗涤后

加入底物 TMB 显色。TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。待测标本浓度

越高，标记抗原和抗体的结合就越受到抑制，显色愈浅。显色的深浅与酶量呈正相关，而与样品中待测物质含量

呈负相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（O.D.值），计算样品浓度。

[计算]

本试剂盒应用竞争抑制酶联免疫分析法，所以样本中 EDN1 的含量与其显色呈负相关，EDN1 的含量越高，显色越浅，



含量越低，显色越深。

用标准品及样本 O.D.值作图（五点图），如设置复孔，则应取其平均值计算。以标准品的浓度为纵坐标（对数坐标），

O.D.值为横坐标，在半对数坐标纸上（或使用专业制作曲线软件进行分析，如 curve expert 1.30）绘出标准曲线

（最佳方程式应依回归方程计算的 R2 值来定，以 R2 值越趋近于 1为好）。根据样品 O.D.值，由标准曲线查出相应

的浓度，乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与 O.D.值计算出标准曲线的回归方程式，将样品的 O.D.值代入方程式，

计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

[典型数据]

为了便于计算，尽管浓度为自变量而 O.D.值为因变量，我们绘图时仍采用标准品的 O.D.值作为横坐标（X轴），取

标准品浓度的对数为纵坐标（Y轴）。由于实验操作条件的不同（如操作者、移液技ə、洗板技ə和温度条件等），

标准曲线的 O.D.值会有所差异。所提供的标准曲线仅供ɚ考，实验者需要根据自已的实验建立标准曲线。

人内皮素 1(EDN1)检测试剂盒标准曲线

[检测范围]

6.17pg/mL-500pg/mL

[最低检测ɛ]

2.71pg/mL

此值为 20 个空白样品（即标准品稀释液）测定的平均值ɜ二倍标准差所对应的浓度。

[特异性]

本试剂盒用于检测 EDN1，经检测与其它相ɝ物质无明显交叉反应。

由于受到技ə及样本来ɞ的ɛ制，不可能完成对所有相关或相ɝ物质交叉反应检测，因此本试剂盒有可能与未经

检测的其它物质有交叉反应。

[回收ɟ]

分别于定值血清及血浆样本中加入一定量的 EDN1（加标样品），重复测定并计算其均值，回收ɟ为测定值与理ɠ

值的比ɟ。



样本 回收ɟ范围（%） 平均回收ɟ（%）

血清（n=5） 84-96 91

EDTA 血浆（n=5） 96-105 101

肝素血浆（n=5） 80-93 87

[线性]

在定值血清及血浆样本内加入适量的 EDN1，并倍比稀释成 1:2，1:4，1:8，1:16 的待测样本，线性范围即为稀释

后样本中 EDN1 含量的测定值与理ɠ值的比ɟ。

样本 1：2 1：4 1：8 1：16

血清（n=5） 80-93% 94-102% 85-90% 82-97%

EDTA 血浆（n=5） 82-95% 90-105% 84-92% 88-101%

肝素血浆（n=5） 92-103% 88-98% 81-96% 83-94%

[精密度]

精密度用样品测定值的变异ɡ数 Cɢ ɣ示。Cɢ（%） = SD/meɤn×100

ɥ内差：取同ɥ次试剂盒对低、中、高值定值样本进行定量检测,每ɦ样本ɧɨ测定 20 次，分别计算不同浓度样

本的平均值及 SD 值。

ɥ间差：选取 3个不同ɥ次的试剂盒分别对低、中、高值定值样本进行定量测定，每个样本使用同一试剂盒重复

测定 8次，分别计算不同浓度样本的平均值及 SD 值。

ɥ内差： Cɢɩ10%

ɥ间差： Cɢɩ12%

[稳定性]

经测定，试剂盒在有效期内按推荐温度保存，其ɪ性降低ɟ小于 5%。

为ɜ小外部因素对试剂盒ɫɬ前后检测值的影响，实验室的ɭɮ条件需尽量保ɯ一致，ɰ其是实验室内温度、湿

度及温育条件。其次由同一实验ɱ来进行操作可ɜ少人为误差。

[样本值]

血清/血浆 ɲ 对ɳɴɵɶ者的样本进行实验分析。提供样本的ɳɴɵɶ者ɷ有ɸɹɺ。

样本 范围（pg/mL） 检出ɟ（%）

血清（n=33） 8.5-45.1 100

EDTA 血浆（n=20） 8.2-46.2 100

肝素血浆（n=20） 7.9-41.9 100

内部实验数据仅供ɚ考ɻ



[实验ɼ程]

1、实验前标准品、试剂及样本的准备；

2、加样（标准品及样本）50μL后，立即加入检测溶液A50μL，

37oCɽ育1小时；

3、甩干，洗板3次；

4、加检测溶液B100μL，37oCɽ育30分钟；

5、洗板5次；

6、加TMB底物90μL，37
o
Cɽ育10ɾ20分钟；

7、加终止液50μL，立即450nm读数。

[说明]

1、由于现有条件及ɿ学技ə水平ʀ不能对供货ʁ提供的所有所有原ʂ进行全面的ʃ定与分析，本产品可能存在

一定的质量技əʄʅ。

2、 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及实验ɭɮ密切相关，请ʆ必准备充足的标本备ɦ。

3、 不同ɥ次的同一产品可能会有少ʇ差别，如：检测ɛ、ʈʉ度以及显色时间等，请依据试剂盒内说明书进行

实验操作，ʊʋʌ子版说明书仅作ɚ考。

4、 本试剂盒配ʍ试剂必须配ʍ使用，不能混用其ʎ制造ʁ的产品。只有严格遵守本试剂盒的实验说明ʏ会得到

最佳的检测结果。

5、 在储存及温育过程中避免将试剂ʐʑ在强光中。所有试剂瓶盖须盖紧以防止蒸发和微生物污染，因为蛋白水

解酶的干扰将导致测值不准确。

6、 ʒ开ʓ的酶联板板孔中可能会有少ʇ水样物质，此为正常现ʔ，不会对实验结果造成任何影响。酶标板在使

用时从包装袋ʕ取出，请勿提前取出。

7、 由于操作者不熟练、操作ʖ误或错误选用读数仪程序等都有可能导致错误结果的产生。检测使用的微孔板读数

仪需要能检测450 ± 10nm的波长，光密度范围在0-3之间。实验前请ʗ细ʘ读说明书并ʙ试仪器。

8、 在样本制备以及操作的每个过程中的变化都可能导致不同的实验结果，所以为了提高实验结果的可重复性，实

验的每一步操作都需要严格控制。

9、 试剂盒在出ʚ前均经过严格质检，ʛ由于运ʜ条件及各实验室条件差异，可能会造成实验结果与出ʚ结果不

一致或不同ɥ次试剂盒ɥ间差ʝ大的情况。

10、本试剂盒未与其ʎʚʞ同类试剂盒或不同方法检测同一目的物的产品做对比，所以不ʟ除检测结果不一致的

情况。

11、用于制备试剂盒中抗体的免疫原通常为重组蛋白，ʛ由于备重组蛋白所选取的片段、ɣʠɡʡ、纯化方式等

各有不同，所以我们无法保证该试剂盒可用于其ʎ公司重组蛋白的检测，通常我们也不建议使用试剂盒检测

重组蛋白。

12、请预ʢ样品中待测物的浓度，或者设计预实验确定样品检测浓度。ʣ样的处理可以防止样本中待检物含量超

出试剂盒检测范围。

13、该试剂盒可能不适用于一些实验本身有效性不确定的特ʤ实验样品的检测，例如，基因ʥ除实验等。

14、本操作说明同样适用于 48T 试剂盒。

15、该试剂盒仅供研究使用，如将其用于临床诊断或任何其ʎ用ʦ，我公司将不对因此产生的ʧʨ负责，ʩ不ʪ

ʫ任何法ʬ责任。



[ʭʮ]

本试剂盒中使用了稀ʯ酸作为终止液，其ʰ有轻微ʱʲ性，使用时应避免接触ʳ物或ʴ、手等皮ʵʐʑ部位。

[ʧʨ解ʶ]

ʧʨ 可能原因 解ʷ方ʸ

标准曲线差

标准品准备不正确 进行正确的标准品梯度稀释

吸取及洗涤不充分 充分的吸取及洗涤

移液不精确 检查和校正移液器

精密度低

洗涤不充分 按说明书要求充分洗涤和浸泡

混匀不充分和吸取试剂不足 充分混匀和吸取试剂

重复利用吸头、容器和覆膜 使用加样器要ʹʺ新的吸头、使用新的容器和覆膜

加样不精确 检查和校正移液器

O.D 值低

每孔加的试剂量不精确 校正移液器，精确加入试剂

温育时间不正确 保证充足的温育时间

温育温度不正确 试剂要平衡至室温并保证准确的温育温度

酶标记物或底物ʖ效 通过混合酶标记物和底物，颜色应ʻʼ显现来检查

ɷ有加入终止液 按照说明书实验操作步骤加入终止液

超出读数时间读数 在说明书推荐的读数时间内读数

样本值

不正确的样本储存方式 正确储存样本，使用新鲜样本进行实验

不正确的样本收集和处理方法 采取正确的样本收集和处理方法

待测物质在样本中含量低 使用新鲜样本，重复实验


